Informacja o wplywie dziatalnosci wykonywanej przez jednostke organizacyjna na
zdrowie ludzi i na srodowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej
ADENTIS

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941)

Jednostka wykonuje dziatalnoé¢ zwiazang z narazeniem na promieniowanie jonizujace, polegajaca
na:

uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce; zezwolenie PWIS
(wymienic¢ aparaty RTG) CS 8100SC, KODAK 2200
uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 2412/2009

Jednostka prowadzi kontrole narazenia pracownikéw przy pomocy:

dawkomierzy srodowiskowych -w ciagu minionych 12 miesiecy (od 01.01.2021 do 31.12.2021)
zmierzona dawka efektywna wyniosta: 1,28 mSv — Kodak 2200 oraz 1,46 mSv dla CS 8100SC

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne oston statych: ostony zostaty zmierzone oraz
zaakceptowane przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownie RTG

Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujgcego
(Dz.U z 2005 poz.168) — dopuszczalna warto$¢ narazenia na promieniowanie jonizujgce wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;

- 0got ludnosci : 1mSv/rok.

Uwaga:

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza sie, ze dziatalnoéé w minionych 12
miesigcach nie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i $rodowisko.

Pracownia nie uwalnia do $rodowiska substancji promieniotwérczych.
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Informacja o wplywie dziatalnosci wykonywanej przez jednostke organizacyjng na zdrowie ludzi
i na srodowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej
ADENTIS

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje dziatalno$é zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujgce, polegajacg
na:

e uruchamianiu i stosowaniu urzadzen wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce;
zezwolenie PWIS (wymieni¢ aparaty RTG) CS 8100SC, KODAK 2200
e uruchamianiu pracowni decyzja PWIS 241Z/2009

Jednostka prowadzi kontrole narazenia pracownikow przy pomocy:

e dawkomierzy srodowiskowych -w ciggu minionych 12 miesiecy (od 01.01.2019 do
31.12.2019) zmierzona dawka efektywna wyniosta: 1,18 mSv — Kodak 2200 oraz 1,39 mSv
dla CS 8100SC

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne oston statych: ostony zostaty zmierzone oraz
zaakceptowane przez PWIS podczas wydawania zezwolenia na pracownie RTG

Rozporzgdzenie Rady Ministréw w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizujgcego
(Dz.U z 2005 poz.168) — dopuszczalna wartos¢ narazenia na promieniowanie jonizujgce wynosi:
- pracownicy: 20mSv/rok;

- 0g6t ludnosci : 1ImSv/rok.

Uwaga:
e Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza sie, ze dziatalnos¢ w minionych
12 miesigcach nie miata negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i Srodowisko.
e Pracownia nie uwalnia do srodowiska substancji promieniotwdérczych.

Aleksandra Gabren-Syller
ul. Surowieckiego 8/U802, 02-785 Warszawa
recepcja@adentis.pl www.adentis.pl
tel. 602-647-100 NIP: 754-262-74-72

Regon: 141584080 BDO: 000103076



